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Maskin oversikt 
Sykehuset Innlandet
09.12.2008

Rom Maskintype Leverandør Type Lillehamr Gjøvik Hamar Elverum Kongsvinger Tynset
Autoklav Matachana 1000 Sterilsentral E-05685
Autoklav Matachana 1000 Sterilsentral E-05686
Autoklav Matachana 1000 Sterilsentral E-11683
Autoklav Matachana 02.00 Senges E-12393
Autoklav Matachana  101-E Opr.Ind.g E-11242
Autoklav Matachana 21 LE Øye Opr. E-10901
Autoklav Matachana SC 500 V-1 Dag.kir. E- 23113
Autoklav Matachana  21 LE Kir.-Pol E-11592

2054 SS Autoklav Matachana S 1000 Laboratorie E-19749
2056 SS Autoklav Matachana  S 1000 Laboratorie E-19748
3038 SS Autoklav Matachana 500 Laboratorie E-19750
 F223 Autoklav Matachana 500 RCI Operasjon 200036
 F223 Autoklav Matachana 490 - 1 Sterilsentral 200035
 F223 Autoklav Getinge HS6610ER-1 Sterilsentral C075048-01-01

Autoklav Getinge  6610-2R Sterilsentral 20817
Autoklav Getinge  6613-2R,2L Sterilsentral 20071
Autoklav Getinge  6613-2R,2L Sterilsentral 20733
Autoklav EMMER Lab. 1 HS 144
Autoklav Getinge HS 33 Opr 2 MS 10 6037
Autoklav Getinge HS6610ER-1 Sterilsentralen

202H Autoklav Steri 4601DS Operasjon 21430|
202H Autoklav Steri 4601DS Operasjon 21438



Maskinoversikt / Sykehuset Innlandet /Lillehammer
l

Nr. Rom Type Maskin Fabrikat Ser.nr Prod år Avdeling Merknad
1 135N 211-OS Vaskedeko Ken 31809 1993 Dagkirurgisk
2 143N 314-OS Vaskedeko Ken 27367 1989 Sterilsentral
3 122KP 314-OS Vaskedeko Ken 29645 1991 KIR.-POL Demont.11/9-07 står i plan 4
4 122KP 711-OS Spyledeko Ken 48129-05 2005 KIR.-POL
5 135N 715-OS Spyledeko Ken 31807 1993 Dagkirurgisk
6 202 GN 211-OS Vaskedeko Ken 31815-94 1994 Gyn-Pol Montert Mars 2007
7 239Sa 311-OS Vaskedeko Ken 39466-99 1999 Patolog
8 232M 211-OS Vaskedeko Ken 37596 1997 Patolog
9 202 GN 715-OS Spyledeko Ken 31806 1993 Gyn-Pol Montert Mars 2007
10 239SA 715-OS Spyledeko Ken 37581-97 1997 Patolog
11 1145H 211-OS Vaskedeko Ken 31816 1993 11A/B
12 321S 311-OS Vaskedeko Ken 28958 1991 Med.Undersøkelse
13 349M 311-OS Vaskedeko Ken 32160 1993 Hjerteovervåking
14 346N 521-OS Vaskedeko Ken 46520-04 2004 Operasjon indre gang Nr.9
15 346N 314-OS Vaskedeko Ken 38508-00 2000 Operasjon indre gang Nr.6
16 310N 314-OS Vaskedeko Ken 46574-04 2004 Operasjon yttre gang Nr.4
17 310N 314-OS Vaskedeko Ken 40695-00 2000 Operasjon yttre gang Nr.2 Ny pumpe 21/9-07
18 218B GS 315-LAB Vaskedeko Ken 27825 1989 Barne-Pol Ombygd til 311-OS 9/11-06
19 346N 711-OS Spyledeko Ken 48106-05 2005 Operasjon indre gang Nr.8
20 310N 711-OS Spyledeko Ken 48128-05 2005 Operasjon yttre gang Nr.3
21 321S 500-OS Spyledeko Ken 29614 1991 Med.Undersøkelse
22 343S 500-OS Spyledeko Ken 28550 1990 Står på plan 4
23 346N 521-OS Vaskedeko Ken 39319 1999 Operasjon indre gang Nr.5
24 349M 715-OS Spyledeko Ken 32169 1993 Hjerteovervåking
25 328GS 715-OS Spyledeko Ken 32609 1994 Kreftenhet
26 539H 311-OS Vaskedeko Ken 30962 1992 Barselavd.
27 311-OS Vaskedeko Ken 30494 1992 Står på plan 4
28 545H 715-OS Spyledeko Ken 30521 1992 Fødeavd.
29 644H 311-OS Vaskedeko Ken 33171 1994 Gyn.avd.
30 644H 715-OS Spyledeko Ken 32616 1994 Gyn.avd.
31 743Ha 211-OS Vaskedeko Ken 30803 1992 7A
32 743H 311-OS Vaskedeko Ken 37601-97 1997 Dialyseavd.
33 743H 715-OS Spyledeko Ken 30763 1992 Dialyseavd.
34 743Ha 715-OS Spyledeko Ken 30769-92 1992 7A Skiftet grunnmodul 27/8-07
35 211-OS Vaskedeko Ken 30805 1992 Står på plan 4 Tettet lekkasje,mont.nov 06
36 843H 715-OS Spyledeko Ken 30764 1992 8A
37 843H 715-OS Spyledeko Ken 30789 1992 8B
38 948H 211-OS Vaskedeko Ken 31810 1993 Infeksjonsavd.
39 949H 211-OS Vaskedeko Ken 37600-97 1997 Barneavd.
40 545H 311-OS Vaskedeko Ken 30495 1992 Fødeavd.
41 999H 314-OS Vaskedeko Ken 36016-96 1996 Nyfødtintensiv



42 964H 716-OS Spyledeko Ken 39771-99 1999 Isolat
43 935H 716-OS Spyledeko Ken 39765-99 1999 Isolat
44 930H 716-OS Spyledeko Ken 39772-99 1999 Isolat
45 948H 716-OS Spyledeko Ken 36008-96 1996 Infeksjonsavd.
46 949H 716-OS Spyledeko Ken 37559-97 1997 Barneavd.
47 999H 716-OS Spyledeko Ken 35995-96 1996 Nyfødtintensiv
48 211-OS Vaskedeko Ken 32158 1993 Lekk i Ken sveis.Står i plan 4
49 1045H 715-OS Spyledeko Ken 34008 1995 Nevrologiskavd.
50 1145H 211-OS Vaskedeko Ken 30804 1992 Medisinskavd.
51 1145H 715-OS Spyledeko Ken 30788 1992 Medisinskavd.
52 1145H 715-OS Spyledeko Ken 30678 1992 Medisinskavd.
53 1247H 211-OS Vaskedeko Ken 31811 1993 12
54 1247H 715-OS Spyledeko Ken 34004-95 1995 12
55 1247H 715-OS Spyledeko Ken 34009-95 1995 12
56 310N 315-LAB Vaskedeko Ken 33613 1994 Operasjon yttre gang
57 715-OS Spyledeko Ken 31808 1993 Lite brukt.Står i plan 4
58 545H 311-OS Vaskedeko Ken 41646 2001 Fødeavd.
59 335N 711-OS Spyledeko Ken 40512 2001 Operasjon indre gang
60 225N 311-OS Vaskedeko Ken 27824 1989 Radiologiskavd. Skiftet pumpe og avl.ventil 5/10-06
61 225N 711-OS Spyledeko Ken 40608 2000 Radiologiskavd.
62 1234H 311-OS Vaskedeko Ken 36043 1996 Øye operasjon
63 953H 311-OS Vaskedeko Ken 36009 1996 Barneavd.
64 002Sc 715-OS Spyledeko Ken 32608 1994 Moppevaskeri
65 1234H 736-OS Spyledeko Ken 44370 2002 Øye operasjon
66 855H 736-OS Spyledeko Ken 46422 2004 8B
67 855H 211-OS Vaskedeko Ken 46434 2004 8B
68 314-OS Vaskedeko Ken 38455-00 2000 Står i plan 4,lekkasje i Ken sveis
69 1260H 411 Oppvaskmaskin 45303 2003 Anretning 80,4C 9/11-06
70 1151H 411 Oppvaskmaskin 45302 2003 Anretning 77C 9/11-06
71 1051H 411 Oppvaskmaskin 44700 2003 Anretning
72 955H 411 Oppvaskmaskin 45788 2003 Anretning Skiftet pumpe 28/08-07
73 956H 411 Oppvaskmaskin 45789 2003 Anretning
74 849H 411 Oppvaskmaskin 45782 2003 Anretning
75 749H 411 Oppvaskmaskin 45776 2003 Anretning
76 651H 411 Oppvaskmaskin 45881 2003 Anretning
77 552H 411 Oppvaskmaskin 45784 2003 Anretning 75,7C 9/11-06
78 378M 711-OS Spyledeko Ken 46772-04 2004 Hjerteovervåking
79 313N 711-OS Spyledeko Ken 46715-04 2004 Operasjon yttre gang
80 2047SS 736-OS Spyledeko Ken 47083-04 2004 Substratkjøkken 400V
81 2047SS 521-LAB Vaskedeko Ken 46897-04 2004 Substratkjøkken 400V-Skiftet pumpe 4/11-07
82 843 H 2211-HOS Vaskedeko Ken 49345-06 2006 8 A-B Maskin 2
83 995 H 2311-HOS Vaskedeko Ken 49598 2006 Nyfødtintensiv Montert 28/11-06
84 122 KP 2314-HOS Vaskedeko Ken 50848-07 2007 KIR-POL 11.09.2007
85 1045 H 2211-HOS Vaskedeko Ken 50890-07 2007 10A 03.10.2007
86 3028SS 711-OS Spyledeko Ken 46908-04 2004 Laboratorie 400V
87 3028SS 315-LAB Vaskedeko Ken 46898-04 2004 Laboratorie 400V



88 Sterils 1000 Autoklav Matachana E-05685 1992 Sterils  Godkjennt til 22.10.2009
89 Sterils 1000 Autoklav Matachana E-05686 1992 Sterils  Godkjennt til 22.10.2009
90 Sterils 1000 Autoklav Matachana E-11683 1999 Sterils  Godkjennt til 22.10.2009
91 Senges 02.00 Autoklav Matachana E-12393 1999 Senges  Godkjennt til 22.10.2009
92 Opr.Ind.g  101-E Autoklav Matachana E-11242 1998 Opr.Ind.g  Godkjennt til 22.09.2009
93 Øye Opr. 21 LE Autoklav Matachana E-10901 1999 Øye Opr. Ikke sertifisert
94 Kir.-Pol  21 LE Autoklav Matachana E-11592 1999 Kir.-Pol Ikke sertifisert
95 2054 SS S 1000 Autoklav Matachana E-19749 2004 Godkjennt til 15.04.2010
96 2056 SS  S 1000 Autoklav Matachana E-19748 2004 Godkjennt til 15.04.2010
97 3038 SS 500 Autoklav Matachana E-19750 2004 Godkjennt til 15.04.2010
99 310N 521-OS Vaskedeko Ken 52031-08 2008 Operasjon yttre gang Nr.2 Montert 29.05.08

100 644H 736-OS Spyledeko Ken 52034-08 2008 6A-B Montert 30.05.08
101 1045H BWD736 Spyledeko Ken 52176-08 2008 10B Montert 19.08.08
102 343S BWD731 Spyledeko Ken 51445-08 2008 Dagkirurgisk Montert 30.10.08
103 343 S IWD 2314 Vaskedeko Ken 51884-08 2008 Dag-Kir Montert 30/10-08
104 343 S IWD 2314 Vaskedeko Ken 52600-08 2008 Dag-Kir Montert 21/11-08
105 22-148 BWD 731 Spyledeko Ken 52466-08 2008 DPS 400V Montert 30/10-08



Maskinoversikt / Sykehuset Innlandet /Gjøvik
Nr. Rom Type Maskin Fabrikat Ser.nr Prod år Avdeling Merknad
1 1015 2000 Spyledeko Thune
2 C1020 215 Spyledeko Thune
3 C1020 4656 Vaskedeko Getinge Bruker Lilleborg såpe.
4 B1029 4656 Vaskedeko Getinge Mottak
5 B1029 ? Spyledeko Meiko 2007 Mottak
6 1032 4656 Vaskedeko Getinge
7 1032
8 E1036 G615 Spyledeko Getinge
9 E1036 215 ?

10 B2008 4656 Vaskedeko Getinge
11 B2008
12 A 2014 GE 617 Spyledeko Getinge SEV0539017 Medisin
13 B2017 215 Spyledeko Getinge Medisin
14 S2016
15 S2016 4656 Vaskedeko Getinge 701600 2002 Tannkjeve
16 S2016
17 3A21? 3000 Spyledeko Sebo 2007
18 3A21?
19 2027 4656 Vaskedeko Getinge 2002
20 2027 GE615 Spyledeko Getinge ?
21 S2029 GE615 Spyledeko Getinge SEV0223015 2003 Kir Pol
22 2029
5 2029 DIN162 Vaskedeko Olymhus

24 2029 EDN Vaskedeko Olymhus
25 2029 EDT Vaskedeko Olymhus
26 E2035 4656 Vaskedeko Getinge SEV0203290 2002
27 E2035 GE 617 Spyledeko Getinge SEV0539015 2003
28  E2044 4656 Vaskedeko Getinge SEV0223015 2003 Kir Pol
29 E2044 GE615 Spyledeko Getinge
30 S2045 4656 Vaskedeko Getinge
31 S2045 GE615 Spyledeko Getinge 4999894-06 2006
32 E2046 4656 Vaskedeko Getinge SEV0203292 2002
33 E2046 GE 617 Spyledeko Getinge SEV0203081 2004
34 2051 4656 Vaskedeko Getinge SEV314040 2004 Kir Pol
35 2051
36 B3009 GE 617 Spyledeko Getinge SEV0539018 2003
37 B3009 4556 Vaskedeko Getinge SEV0203286 2002
38 A3014 4656 Vaskedeko Getinge SEV0203293 2002
39 A3014 GE617 Spyledeko Getinge SEV0535001 2005
40 E3014 GE617 Spyledeko Getinge SEV0539016 2005
41 3025 4656 Spyledeko Getinge SEV0203300 2003 Røntgen



42 E3026 2000 Spyledeko Thune
43 E3027 2000 Spyledeko Thune
44 E3036 4656 Vaskedeko Getinge SEV0203289 2002
45 E3036 215 Spyledeko Getinge
46 E3046 4656 Vaskedeko Getinge SEV0203291 2002
47 E3046 GE617 Spyledeko Getinge SEV0539019 2003
48 B4004 GE615 Spyledeko Getinge SEV0203082 2002
49 B4004 4656 Vaskedeko Getinge 2002
50 4007 215 Vaskedeko Getinge
51 4022 215 Spyledeko Getinge
52 4022
53 E4026 4656 Vaskedeko Getinge SEV0315049 2003
54 E4026 215 Spyledeko Getinge SEV0203295 2002
55 S4029 4656 Vaskedeko Getinge SEV4997981 2003 OP
56 S4029 215 Spyledeko Getinge OP
57 4032 4656 Vaskedeko Getinge SEV0242025 Stue 3 OP
59 4032 215 Spyledeko Getinge Stue 3 OP
60 4034 4656 Vaskedeko Getinge
61 4034 215? Spyledeko Getinge
62 4044 4656 Vaskedeko Getinge
63 4044 215 Spyledeko Getinge
64 4046 4656 Vaskedeko Getinge
65 4046 4656 Vaskedeko Getinge
66 4046 215 Vaskedeko Getinge
 B4014A S128 Vaskedeko Getinge

68 B4014A GE615 Spyledeko Getinge
69 C4013 2000 Spyledeko Thune
70 S4048 215 Spyledeko Getinge OP
71 S4048 46-4T Vaskedeko Getinge OP
72 S4049 215 Spyledeko Getinge OP
73 S4052 S-608 Vaskedeko Getinge OP
74 S4091 215 Spyledeko Getinge OP
75 4107 4656 Vaskedeko Getinge
76 4107 2000 Spyledeko Thune
77 GE 6612 ER 2Autoklav 2- dørs Getinge 086751-01-01 1997 Sterilsentral 610 L Godkjenning utløper 06.05.09
78 GE 6612 AR 2Autoklav 2- dørs Getinge 2100530-010 1999 Sterilsentral 610 L Godkjenning utløper 06.05.09
79 GE 6612 ER 2 Autoklav 2- dørs Getinge 2101439-010 1999 Sterilsentral 610 L Godkjenning utløper 06.05.09
80 S 4041 HS 22K7 VACBordautoklav Getinge 3460884 2003 OP 20 L- egen kontroll
81 Vaculav 30 BBordautoklav Melag 2004 Tann/kjeve 17,6 L-egen kontroll





Maskinoversikt / Sykehuset Innlandet /Hamar Revidert RB SI-Hm.27032014

Validert Rom Type Maskin Fabrikat Ser.nr Prod år Anl.nr. Plania Avdeling Merknad Årskontroll Ant. Kjøringer Tilstand
B120 46-5-202 Vaskedeko Getinge W50031698 2011 398.GV.080  Kir. Dagpost Montert jan. 2012 11.02.2014
B120 S-608 Posekutter Getinge W50018820 2010 398.GV.081  Kir. Dagpost 11.02.2014
B136 311-OS Vaskedeko Ken 28915 1997 398.GV.003 Med. Dagpost Flyttet fra B120 27.02.2014 27636 Bør byttes
B136 ETD 3 Endoskopdekontaminator Olympus 00/74345217 2010 398.GV.088 Med. Dagpost

12.02.2014 B259 2311-HOS Vaskedeko Ken 48305 2005 398.GV.001 KIR. POL. Tørkemodul. Fra B120 01.2012 26.02.2014 7601 God
B259 716-OS Spyledeko Ken 37558 1997 398.GV.011 KIR. POL. Bytet pakning/ sjekket 01.2012 26.02.2014 38260 God
B361 736-OS Spyledeko Ken 55580 2010 398.GV.021 MED. H1 + H2 26.02.2014 21862 God
B361 727-OS Spyledeko Ken 44375 2002 398.GV.022 MED. H1 + H2 26.02.2014 155257 God
B361 IWD 2211-HOS Vaskedeko Ken 60406 2014 398.GV.094 MED. H1 + H2 Idriftssatt 13/2-2014 PMP og RB prioritert validering ikke bestilt
B361 2311-HOS Vaskedeko Ken 48304 2006 398.GV.030 MED. H1 + H2 Flyttet fra H315 27/3-2014 27.02.2014 2617 God
C170B 736-OS Spyledeko Ken 48466 2006 398.GV.009 KIR. H1 Ny jan.2006 ( Reklamasjon) 27.02.2014 5526 God
C265 PG 8536 Vaskedeko Miele 074371689 2014 398.GV.095 Sterilsentral Idriftssatt 12/3-2014 prioritert validering bestilt mai 2012, ved Knut Elvelund
C370 715-OS Spyledeko Ken 33249 1994 398.GV.023 ISOLAT ROM C374 27.02.2014 23729 God
D225 311-OS Vaskedeko Ken 30507 1992 398.GV.015 Sterilsentral Fra G230A. Overhalt 12.2011 26.02.2014 41400? Bør byttes
D225 521-OS Vaskedeko Ken 44324 2003 398.GV.093 Sterilsentral 26.02.2014 14497 God
D226 100S Plastmaautoklave Sterrad 57694 398.GE.006 Sterilsentral Fra Gjøvik
D228 500 RCI Autoklav Matachana E-11880 1998 398.GE.003 Sterilsentral Autoklave nr. 2 prioritert validering ikke bestilt
D228 S 1008 E-2 Autoklav Matachana E-27236 2012 398.GE.004 Sterilsentral Autoklave nr. 1 prioritert validering bestilt april 2012
D228 S 1008 E-2 Autoklav Matachana E-27235 2012 398.GE.005 Sterilsentral Autoklave nr. 3
F122 716-OS Spyledeko Ken 39528 1999 398.GV.004 MOTT 26.02.2014 32298 God
F122 311-OS Vaskedeko Ken 36348 1997 398.GV.017 MOTT Fra stue 4. overhalt 12.2011 26.02.2014 26328 Bør byttes
F216 S-608 Posekutter Getinge SEV0838001 2009? 398.GV.083 OPERASJON 11.02.2014
F223 715-OS Spyledeko Ken 30519 1992 398.GV.012 OPERASJON 26.02.2014 4664 God

Valideres F223 521-OS Vaskedeko Ken 50889 2007 398.GV.026 OPERASJON 26.02.2014 267 God
F223 46-5-202 Vaskedeko Getinge W50017152 2010 398.GV.084 OPERASJON 11.02.2014
F223 ETD 3 Endoskopdekontaminator Olympus 51/74360474 2012 398.GV.085 Sterilsentral Ny Juni 2012
F228 312-OS Vaskedeko Ken 39081 1998 398.GV.016 OPRA 2 ANESTESI Tørkemodul. 26.02.2014 80000? Vurder bytte
F312 S-607 Spyledeko Getinge W50048500 2014 398.GV.096 ONOKOLOG, MED. Montert mars 2014 11.02.2014
G109 315-LAB Vaskedeko Ken 40433 1999 398.GV.006 LAB KLINISK KJEMI Med tørkemodul 27.02.2014 3350 God
G210B 46-5-202 Vaskedeko Getinge W50031737 2011 398.GV.087 OPRA. STUE 4 Montert jan. 2012 11.02.2014
G230A 736-OS Spyledeko Ken 48284 2006 398.GV.018 OPR. SKYLLEROM V/STUE 5 26.02.2014 16165 God
G230A 46-5-202 Vaskedeko Getinge W50031748 2012 398.GV.086 OPR. SKYLLEROM V/STUE 5 Montert jan. 2012 11.02.2014
G275 711-OS Spyledeko Ken 44415 2003 398.GV.041 Avd. for bildediagnostikk Montert feb. 2003 26.02.2014 1655 God
G275 211-OS Vaskedeko Ken 44385 2002 398.GV.042 Avd. for bildediagnostikk 26.02.2014 48714 God
G307B 500-OS Spyledeko Ken 29642 1991 398.GV.024 INTENSIV, ISOLAT 26.02.2014 6601 Bør byttes
G308B 736-OS Spyledeko Ken 49001 2006 398.GV.025 INTENSIV SKYLLEROM 06.05 26.02.2014 36427 God
G326 736-EGA Spyledeko Ken BWD51631 2008 398.GV.027 INTENSIV SKYLLEROM 03.08 26.02.2014 1349 God
G326 311-OS Vaskedeko Ken 35163 1996 398.GV.089 INTENSIV SKYLLEROM 26.02.2014 5517 Bør byttes
G420 2211-HOS Vaskedeko Ken 49455 2006 398.GV.031 KIR. H3 27.02.2014 8427 God
G420 736-OS Spyledeko Ken 49421 2006 398.GV.032 KIR. H3 27.02.2014 44397 God
G435 311-OS Vaskedeko Ken 46245 2004 398.GV.036 KIR. H3 27.02.2014 7152 God
G435 727-OS Vaskedeko Ken 46258 2004 398.GV.037 KIR. H3 27.02.2014 45075 God
G536 311-OS Vaskedeko Ken 30884 1992 398.GV.010 KIR. H4 Fra B259, overhalt 01.2012 27.02.2014 9793 Bør byttes
G536 736- OS Spyledeko Ken 47728 2005 398.GV.033 KIR. H4 27.02.2014 41831 God
H115 716-OS Spyledeko Ken 37549 1997 398.GV.007 KIR. H1 27.02.2014 149641? God
H115 311-OS Vaskedeko Ken 42974 2001 398.GV.008 KIR. H1 27.02.2014 16081 Slitt
H215 311-OS Vaskedeko Ken 42976 2001 398.GV.019 PASIENTHOTELL 26.02.2014 22111 God
H215 716-OS Spyledeko Ken 38903 1998 398.GV.020 PASIENTHOTELL 26.02.2014 9830 God
H315 736-OS Spyledeko Ken 49401 2006 398.GV.029 ONOKOLOG, MED. 27.02.2014 11169 God
L218B 711-OS Spyledeko Ken 42318 2001 398.GV.035 NEVROLOG, MED, BARN 26.02.2014 1101 God



Maskinoversikt / Sykehuset Innlandet /Hamar Revidert RB SI-Hm.21032014

Validert Rom Type Maskin Fabrikat Ser.nr Prod år Anl.nr. Plania Avdeling Merknad Årskontroll Ant. Kjøringer Tilstand
234 WD-6EA Oppvaskm 043452IP.45 2004 398.GV.??? Ottestad Rehab. Kjøkken prioritert validering bestilt april 2012
209 716-OS Spyledeko Ken 41911 2001 398.GV.038 Ottestad Rehab. Skyllerom
239 711-OS Spyledeko Ken 44693 2003 398.GV.039 Ottestad Rehab. Skyllerom
323 2000 Thune 911460/1822 1994? 398.GV.040 Ottestad Rehab. Skyllerom
318 WD-6EA Oppvaskm 043442IP.45 2004 398.GV.054 Ottestad Rehab. Kjøkken
239 AF2.60 Desto L08310944 2007 398.GV.??? Ottestad Rehab. Skyllerom prioritert validering ikke bestilt



Maskinoversikt / Sykehuset Innlandet /Elverum
Nr. Rom Type Maskin Fabrikat Ser.nr Prod år Avdeling Merknad
1 2 GS58 Ken 311 Vaskedeko Ken 28016 Operasjon
2 2 GS 58 Ken 500 Spyledeko Ken 24778 Operasjon
3 2 GS 63 Ken 500 Spyledeko Ken 24798 Operasjon
4 2MS 43 Ken 736 Spyledeko Ken 49404 Operasjon
5 2 GS 63 Spyledeko Gettinge 707039 Operasjon
6 2 MS 43 Ken 541 Vaskedeko Ken 40669 Operasjon
7 2 MS 29 Ken 521 Vaskedeko Ken 43116 Operasjon
8 2 MS 25 Ken 521 Vaskedeko Ken 44322 Operasjon
9 2 MS25 Ken 711 Spyledeko Ken 47921 Operasjon

10 2 MS 9 Ken 500 Spyledeko Ken 24775 Operasjon
11 2 MS 25 Ken 521 Vaskedeko Ken 49425 Operasjon
12 2 MS24 Gettinge Vaskedeko Ken 46 Operasjon
13 6 HS 48 Ken 2211 Vaskedeko Ken 48039 Gyn føde
14 6 HS 13 Ken 311 Vaskedeko Ken 44390 Føden
15 5 HS 39 Ken 716 Spyledeko Ken 36253 Kirurgen 1
16 6 HS 48 Ken 736 Spyledeko Ken 48074 Føden
17 6 HS 56 Ken 716 Spyledeko Ken 39590 Føden
18 6 HS 68 Ken 500 Spyledeko Ken 22338 Føden
19 5 HS 47 Ken 716 Spyledeko Ken 41207 Kirurgen 1
20 6 HS 5 Ken 500 Spyledeko Ken 24791 Føden
21 6 HS 19 Ken 711 Spyledeko Ken 47920 Føden
22 6 HS 56 Ken 311 Vaskedeko Ken 39585 Føden
23 5 HS 47 Ken 2211 Vaskedeko Ken 48055 Kirurgen 1
24 2 GØ 28 Ken 900 Spyledeko Ken 24796 Oppvåkn.
25 2 Gø 13 Ken 311 Vaskedeko Ken 46241 Øye avd
26 0 HS 6 Ken 500 Spyledeko Ken 20154 Mottak
27 2ms55 ken736 Spyledeko Ken 49400 intensiv
28 2ms55 ken2311 Vaskedeko Ken 48070 intensiv
29 1GØ6 ken500 Spyledeko Ken 20169 onkologi
30 0HS6 ken2311 Vaskedeko Ken 48056 mottakelse
31 2GØ28 ken500 Spyledeko Ken 24795 Oppvåkn.
32 2GØ6 500 Spyledeko Ken 24793 kir-dagsenter
33 2GN17 ken500 Spyledeko Ken 28005 Øye avd
34 0HS52 ken312 Vaskedeko Ken 28070 mottakelse
35 2MS61 ken500 Spyledeko Ken 24792 intensiv
36 2HS12 ken311 Vaskedeko Ken 28004 Neo.
37 2GN13 GE45.4 Vaskedeko Getinge sev0830050808 Øye avd
37 0GN2 ken500 Spyledeko Ken Ren sentral
38 0HS52 ken736 Spyledeko Ken 50856 Mottakelse



39 5HS57 ken500 Spyledeko Ken 20149 Kirurgen 1
40 4HS39 ken900 Spyledeko Ken 20121 Kirurgen2
41 3HS39 ken716 Vaskedeko Ken 38178 Medisin 1
42 3HS47 ken716 Vaskedeko Ken 37811 Medisin 1
43 4HS39 ken716 Vaskedeko Ken 39779 Kirurgen 2
44 4HS57 ken 736 Spyledeko Ken 48075 Kirurgen 2
45 3HS57 ken736 Spyledeko Ken 48076 Medisin 1
46 5HS39 Ken 900 Spyledeko Ken 19084 Kirurgen 1
47 4HS47 ken716 Spyledeko Ken 38045 Kirurgen 2
48 3HS47 ken2211 Vaskedeko Ken 48054 Medisin 1
49 4HS47 ken2211 Vaskedeko Ken 48041 Kirurgen 2
50 3HS39 ken2211 Vaskedeko Ken 48007 Medisin 1
51 3GN2 ken716 Vaskedeko Ken 40620 Medisin2
52 3GØ10 ken719 Vaskedeko Ken 38363 Medisin2
53 1MS22 ken311 Vaskedeko Ken 44381 gyn-pol
54 1GS28 ken311 Vaskedeko Ken 28009 Hørsel-pol
55 0MS20 ken900 Spyledeko Ken 24772 sterilsentralen
56 3GN2 ken2211 Vaskedeko Ken 48073 Medisin2
57 2GS50 ken311 Vaskedeko Ken 28014 Gastro
59 1MS39 ken311 Vaskedeko Ken 37259 Anestesi
60 1HS96 ken500 Spyledeko Ken 20150 Røngten
61 0MS20 ken521 Vaskedeko Ken 44342 sterilsentralen
62 3GN16 ken 500 Spyledeko Ken 28006 Gastro isolat
63 3GØ20 ken500 Spyledeko Ken isolat Medisin2
64 3GN22 ken311 Vaskedeko Ken 28008 Dialyse
65 1MS22 ken500 Spyledeko Ken 24799 Gyn-pol
66 1MS39 ken500 Spyledeko Ken 24787 Anestesi
67 1MS43 ken313 Vaskedeko Ken 44389 Kir-pol
68 1HS144 ken211 Vaskedeko Ken 25447 lab
69 3GN22 Ken500 Spyledeko Ken 24780 Gastro
70 3GØ10 ken500 Spyledeko Ken 37796 Medisin2
71 1MS43 ken500 Spyledeko Ken 24786 Kir-pol
72 1GS28 Gettinge Spyledeko Ken mod 46 øre,nese,hals
73 1HS99 ken500 Spyledeko Ken 28013 Labb
74 1GV20 ken Spyledeko Ken Bedplar Nevrologisk pol
75 2HS90 ken302 Vaskedeko Ken 36433 Barneavd.
76 2HS51 ken2211 Vaskedeko Ken 50899 Barneavd.
77 2HS67 ken500 Spyledeko Ken 20168 Barneavd.
78 2HS73 ken500 Spyledeko Ken 20907 Barneavd.
79 2HS67 ken900 Spyledeko Ken 20387 Barneavd.
80 2HS35 ken500 Spyledeko Ken 20167 Barneavd.
81 2HS12 ken900 Spyledeko Ken 24777 Neo.
82 2HS51 ken736 Spyledeko Ken 50895 Barneavd.



83 2HS3 ken312 Vaskedeko Ken 42285 Neo.
84  6610-2R Autoklav Getinge 20817 2002 Sterilsentral
85  6613-2R,2LAutoklav Getinge 20071 2002 Sterilsentral
86  6613-2R,2LAutoklav Getinge 20733 2002 Sterilsentral
87 GE-A 1983/-84Sengesentral
88 1450 AR/2Madrass autokl Getinge 48101/01/01
89 Bordautoklav Getinge 1999 Opr. 2 MS 10
90 120 l Autoklav Emmer 1985 Lab. 1 HS 144
91 HS 33 Bordautoklav Getinge 6037 2005 Opr 2 MS 10



Maskinoversikt / Sykehuset Innlandet /Kongsvinger 
Nr. Rom Type Maskin Fabrikat Ser.nr Prod år E Merknad

669ER Dampautoklav Getinge 1995 Sterilsentral
669ER Dampautoklav Getinge 1995 Sterilsentralen



Maskinoversikt / Sykehuset Innlandet /Tynset
Nr. Rom Type Maskin Fabrikat Ser.nr Prod år Avdeling Merknad
1 A012D 736 Spyledeko Ken 46405 2004 Lite brukt
2 A012D 311-OS Vaskedeko Ken 45804 2003 Kjeller
3 211-0S Vaskemaskin Ken 29848 1994 Moppevask
4 A004D 736-EGA Spyledeko Ken 50421 2008 Ikke innstallert
5 103-04D 415 Spyledeko Getinge 105560-9812 1998 Med pol.kl
6 214D 615 Vaskedeko Getinge 970779-0010 2000 Kir avd
7 229D 615 Vaskedeko Getinge 97980-0010 2000 Med pol.kl

8
229D

Spyledeko Ken 48398-05 2205
Med pol.kl

9 324D 615 Spyledeko Getinge 970424 2003 Med pol.kl
10 324D 211-OS Vaskedeko Ken 29804 1994 Med pol.kl
11 202D 415 Vaskedeko Getinge 104370 1996 Operasjon
12 202D 311 Vaskedeko Ken 40223 1999 Operasjon
13 202D 313 Vaskedeko Ken 44102 2002 Operasjon
14 202D 521-0S Vaskedeko Ken 49968 2007 Operasjon
15 120PPS 2000 Spyledeko SEBO 215O97 1997 PPS
16 202H 4601DS Autoklav Steri 1997 Operasjon
17 202H 4601DS Autoklav Steri 1998 Operasjon
18
19
20
21

  

2211-
HOS


